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TATA TERTIB PRAKTIKUM PENGUKURAN KEBISINGAN 
 
 
Tata tertib berlaku untuk peminjaman dan pemakaian peralatan Sound Level Meter 
(SLM) 
1 Pengguna dilarang untuk merusak sound level meter yang telah dipinjam 
2 Pengguna dilarang untuk mengambil alat sound level meter tanpa seizin dari 
Kepala LAB KLKK  
3 Peminjaman alat sound level meter harus sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan oleh Kepala LAB KLKK 
4 Rentan waktu peminjaman alat sound lavel meter sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan oleh Kepala LAB KLKK 
5 Diwajibkan untuk memelihara peralatan sound level meter ketika telah dipinjam 
dari cara membawa, cara memakai dan menyimpan sementara sebelum 
dikembalikan lagi ke LAB KLKK  
6 Ketika baterai sebagai sumber tenaga bagi alat sound level meter telah habis 
ketika dipinjam, pengguna diwajibkan untuk membeli baterai baru untuk sound 
level meter yang dipinjamnya.   
Sangsi untuk pelanggaran di atas adalah :  
1. Teguran  
2. Bila rusak dalam pengembalian alat sound level meter pengguna diwajibkan 
untuk mengganti baru sound level meter dengan spek yang sama. 
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PANDUAN PENGUKURAN KEBISINGAN 
 
A. Pengertian Kebisingan 
Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam 
tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan 
manusia dan kenyamanan lingkungan (Keputusan Meteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996). 
 
B. Sound Level Meter (SLM)  
Merupalan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suara bising 
mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Alat ini digunakan 
untuk mengukur intensitas kebisingan antara 30-130 dB(A) dan dari frekuensi 
20Hz - 20.000Hz. 
 
C. Tujuan pengukuran kebisingan 
1. Mahasiswa mampu memahami tata cara pengukuran kebisingan  
2. Mahasiswa mampu menggunakan alat Sound Level Meter (SLM) 
3. Mahasiswa mampu mengukur kebisingan di tempat kerja 
4. Mahasiswa mampu membuat hasil laporan pengukuran kebisingan sebagai 
salah satu tugas mata kuliah manajemen kebisingan dan ventilasi kerja. 
  
D. Ruang lingkup pengukuran Kebisingan 
1. Ruang lingkup pengukuran kebisingan dapat dilakukan di tempat kerja 
yang memiliki risiko intensitas kebisingan yang tinggi dan kebisingan 
tersebut menganggu kenyamanan dan aktivitas pekerja.  
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E. Persiapan Pengukuran Kebisingan 
1. Mempersiapkan mahasiswa Untuk mengukur kebisingan, anjurkan minimal 
2 orang mahasiswa, dengan pembagian tugas 1 orang mahasiswa untuk 
melihat waktu dan 1 orang mahasiswa untuk melihat angka hasil pengukuran 
alat SLM serta mencatat hasilnya. 
2. Alat dan bahan berupa alat SLM, bahan formulir kebisingan dan stopwatch 
3. Mempersiapkan penentuan interval waktu pengukuran minimal 2 jam 
(kemampuan mahasiswa/peneliti) 
4. Mempersiapkan lokasi penentuan titik pengukuran dengan 
mempertimbangankan : 
a. Luas area pengukuran 
b. Tingkat kebisingan 
c. Waktu pengukuran. 
 
F. Bahan dan Alat 
1 Alat pengukuran kebisingan adalah Sound Level Meter (SLM) 
2 Bahan pengukutran berupa formulir kebisingan dan bolpoint untuk 
mencatat hasil pengukuran 
3 Stopwatch untuk melihat durasi waktu pengukuran kebisingan. 
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METODE PENGUKURAN KEBISINGAN 
 
A. Metode Pengukuran tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan dua cara : 
1. Cara Sederhana 
Dengan sebuah sound level meter biasa diukur tingkat tekanan bunyi dB (A) 
selama 10 (sepuluh) menit untuk tiap pengukuran. Pembacaan dilakukan 
setiap 5 (lima) detik. 
2. Cara Langsung 
Dengan sebuah integrating sound level meter yang mempunyai fasilitas 
pengukuran L TM5 , yaitu Leq dengan waktu ukur setiap 5 detik, dilakukan 
pengukuran selama 10 (sepuluh) menit. 
Waktu pengukuran dilakukan selama aktifitas 24 jam (LSM) dengan cara pada 
siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang 
waktu 06.00 – 22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (LM) pada selang 
22.00 – 06.00. 
Setiap pengukuran harus dapat mewakili selang waktu tertentu dengan 
menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan pada 
malam hari paling sedikit 3 waktu pengukuran, sebagai contoh :  
a. L1 diambil pada jam 07.00 mewakili jam 06.00 – 09.00  
b. L2 diambil pada jam 10.00 mewakili jam 09.00 – 11.00  
c. L3 diambil pada jam 15.00 mewakili jam 14.00 – 17.00  
d. L4 diambil pada jam 20.00 mewakili jam 17.00 – 22.00  
e. L5 diambil pada jam 23.00 mewakili jam 22.00 – 24.00  
f. L6 diambil pada jam 01.00 mewakili jam 24.00 – 03.00  
g. L7 diambil pada jam 04.00 mewakili jam 03.00 – 06.00. 
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Keterangan :  
 Leq  : Equivalent Continuous Noise Level atau Tingkat Kebisingan Sinambung 
Setara ialah nilai tingkat kebisingan dari kebisingan yang berubah ubah (fluktuatif)  
selama waktu tertentu, yang setara dengan tingkat kebisingan dari kebisingan ajeg 
(steady) pada selang waktu yang sama. Satuannya adalah dB (A).  
a. LTM5  = Leq dengan waktu sampling tiap 5 detik  
b. LS  = Leq selama siang hari  
c. LM  =  Leq selama malam hari  
d. LSM  =  Leq selama siang dan malam hari . 
 
B. Pengukuran 
1. Tentukan titik sampling yang baik, jarak dari dinding pemantul 2 – 3 meter 
2. Letakan/pegang sound level meter pada ketinggian 1 meter – 1,2 meter 
3. Arahkan mikrofon ke sumber suara 
4. Hidupkan SLM dengan menggeser tombol swicht On/Of 
5. Setel respon F (fast) Dan filter A pada intensitas yang kontinue atau slow pada 
intensitas impulsive. 
6. Geser range suara, sesuai dengan intensitas bunyi lingkungan 
7. Catat angka yang muncul pada display setiap 5 detik pada form formulir 
Kebisingan  
8. Lakukan pengukuran kebisingan selama 10 menit 
9. Kelompokan hasil pengukuran dengan Formulir Kebisingan  
10. Hitung tingkat kebisingan. 
 
Catatan : 
Jadi dengan SLM biasa diukur tingkat tekanan bunyi sesaat dB(A) selama 10 
(sepuluh) menit untuk tiap pengukuran. Pembacaan dilakukan setiap 5 detik. Leq 
(10 menit) yang mewakili interval waktu tertentu, sehingga didapat 120 data. 
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C. Formulir Kebisingan 
Formulir Kebisingan 
 
Lokasi :......................... 
Waktu  :......................... 
 
 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
          
2 
          
3 
          
4 
          
5 
          
6 
          
7 
          
8 
          
9 
          
10 
          
11 
          
12 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menit 
Detik 
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METODE PERHITUNGAN 
 
A. Hasil dari tabel pengukuran kemudian dimasukan ke rumus tingkat kebisingan :  
𝑳 = 𝑿 + (
𝑷𝟏
𝑷𝟏 + 𝑷𝟐
) 𝑪  
Keterangan : 
L : Tingkat kebisingan d itiap waktu tertentu 
X : Batas bawah kelas yang mengandung modus 
P1     : Beda frekuensi klas modus dengan klas dibawahnya 
P2     : Beda frekuensi klas modus dengan klas di atasnya 
C  : Lebar Klas. 
Setelah didapatkan hasil hitungan dari tiap tingkat kebisingan yaitu L1, L2, L3, 
L4,L 5, L6 dan L7 yang mewakili setiap waktu pengukuran. Kemudian dilakukan 
perhitungan untuk Leg selama siang hari (LS), perhitungan Leg selama malam hari 
(LM) dan perhitungan Leg selama siang dan malam hari (LSM). 
  
Rumus LS dihitung sebagai berikut :  
  
  LS = 10 log 1/16 {T1.100.1.L1 + … + T4.100.1.L4} dB (A)  
  
Rumus LM dihitung sebagai berikut :  
  
  LM = 10 log 1/8 {T5.100.1.L5 + … + T7.100.1.L7} dB (A)  
  
Untuk mengetahui apakah kebisingan sudah melampaui tingkat kebisingan 
maka perlu dicari nilai LSM dari pengukuran lapangan. LSM dihitung dengan rumus :  
  
LSM = 10 log 1/24 {16.100.1.LS + … + 8.100.1(LM+5) } dB (A)  
   
B. Metoda Evaluasi  
  
Nilai LSM yang dihitung dibandingkan dengan nilai baku tingkat kebisingan 
yang ditetapkan dengan toleransi + 3 dB (A). 
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